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0 Instrugdes importantes sobre este documento

0.1 Campo de aplicagao, identificagao, finalidade

0 Instrugoes importantes sobre este documento
0.1 Campo de aplicagao, identificagao, finalidade

Estas instru¢des de utilizacdo sdo aplicaveis ao seguinte produto:

Designagéo do artigo: NIR FI CCU 4K UHD
Numero do artigo: 95-3985

Estas instru¢des de utilizagao séo parte integrante do produto e incluem todas as
informagdes de utilidade para o utilizador e operador para uma utilizagdo segura
e de acordo com a finalidade prevista.

0.2 Grupo-alvo

Estas instru¢des de utilizagao destinam-se a médicos, pessoal de assisténcia
médica, técnicos de medicina e responsaveis pela esterilizagao de produtos que
estdo encarregados da instalacdo, operacdo, manutengéo, conservacao e repro-
cessamento do produto.

0.3 Manuseamento e armazenamento do documento

Conserve estas instrugdes de utilizagdo num local definido e certifique-se de que
estdo sempre acessiveis ao seu grupo-alvo.

Se vender o produto ou mudar a sua localizagao, transfira este documento para o
proprietario seguinte.

0.4 Documentos suplementares

CEM

Instrugdes de utilizagéo
da cabecga da camara
e da fonte de luz

Os requisitos de compatibilidade eletromagnética (CEM) s&o descritos nas bro-
churas fornecidas em separado

Aparelhos médicos elétricos

de acordo com IEC 60601-1-2

Na instalagéo e durante a operagéo, siga as prescri¢gdes e informagdes presentes
neste documento.

Para a utilizagdo segura do produto, seguir também as instrugées de utilizagao
para a cabeca da camara e fonte de luz utilizadas.
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1 Informagdes gerais sobre o produto

1.1 Material fornecido

1 Informagdes gerais sobre o produto
11 Material fornecido

O material fornecido do produto inclui:

Uma unidade de controlo da cAmara
Quatro cabos BNC (2 m)

Um cabo DVI (2 m)

Dois cabos de conector jack de 3,5 mm (1,2 m)
Um cabo para a conexdo MIS-Bus (0,75 m)

Um cabo de alimentagéo (n.° de artigo sob pedido)

Um manual de instrugbes

Uma brochura sobre as licengas Open Source utilizadas (TPO003-121-01)

Uma brochura sobre CEM (TPI014-121-20)

Verificar o material ~ Verifique o material fornecido quanto a completude e estado intacto apés a rece-
¢ao através da guia de remessa.

fornecido!

O material fornecido saiu das nossas instalagdes sem problemas. Se existir um
motivo de reclamagao, contacte a assisténcia técnica da nossa empresa.

Instrugdes de utilizagdo | 15 - May - 2023 | Version: A
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1 Informagdes gerais sobre o produto

1.2 Descrigado do produto

1.2 Descrigao do produto

1.21 Caracteristicas e modo de funcionamento

Camara CMOS

4K/UHD

Imagens de
fluorescéncia NIR
(NIR-FT)

Controlo automatico da
quantidade de luz

Possibilidades de
configuragéo alargadas

Gravagbes

A unidade de controlo da caAmara e a cabega de cAmara constituem no seu con-
junto uma camara baseada na técnica CMOS que transmite uma imagem de vi-
deo endoscépica em tempo real para apresentagdo num monitor.

Em combinagdo com um monitor apropriado, a cAmara oferece uma resolugéo de
imagem 16:9 4K/UHD em varrimento progressivo (3840 x 2160p).

A unidade de controlo da caAmara pode ser utilizada para visualizagao de infraver-
melhos préximos para aplicagées de obtengao de imagens de fluorescéncia. Pa-
ra o efeito, o sistema trabalha com uma fonte de luz que, para além da luz branca
visivel, emite também luz NIR, e com uma cabega da camara e um endoscodpio,
sensiveis tanto no espetro visivel como no espetro NIR; é ainda utilizado o verde
de indocianina (ICG), que permite obter o aspeto fluorescente da imagem da ca-
mara.

Se uma fonte de luz compativel com o controlo automatico da quantidade de luz
estiver ligada, a quantidade de luz necessaria pode ser controlada de forma total-
mente automatica.

A camara oferece, para além das possibilidades de regulagéo gerais, aplicagbes
endoscopicas de diferentes perfis. Os perfis estao predefinidos para uma repre-
sentacdo de imagem otimizada, mas existe a possibilidade de alterar os perfis e
adaptar a requisitos individuais. Além disso, podem ser configurados dez perfis
adicionais.

Entre as possibilidades de regulacdo gerais esta a selecdo de idioma do menu de
configuracao e indicagdes de ecra, assim como a atribuicao das teclas da cabeca
da camara. O idioma predefinido é o Inglés.

A presente unidade de controlo da camara possibilita a criagdo e o armazena-
mento de gravagdes de video e fotografias numa memdéria USB, a qual pode ser
inserida no lado frontal da unidade de controlo da camara.

A unidade de controlo da camara pode ser utilizada com diferentes cabegas de
camara.

Instrugdes de utilizagdo | 15 - May - 2023 | Version: A Pagina 8 de 74



1 Informagdes gerais sobre o produto

1.2 Descrigado do produto

1.2.2 Vista frontal da unidade de controlo da camara

@ |
@@
@< [ 9

T NIR FI[CAMERA ~
— N —
@ @ ® @ Ge @

Imagem 1-1: Vista frontal da unidade de controlo da cdmara.
Legenda da figura 1-1

Tecla LIGAR/Standby

Conexao para cabecga da camara

Tecla Captura de fotografias/em cima no menu

Tecla de Equilibrio de brancos/em baixo no menu
Tecla Abrir menu/Enter

Conexao para memoéria USB

Tecla Iniciar/parar a captura de video

Cédigo de cores dos indicadores luminosos e botées de comando:
Tecla LIGAR/Standby -
azul: o aparelho esta no modo Standby/branco: o aparelho esta pronto a funcionar

Tecla Captura de fotografias/em cima no menu -
branco: o aparelho esta pronto a funcionar/verde: o laser esta ativado (modo NIR-FI)

Tecla Equilibrio de brancos/em baixo no menu -
branco: o aparelho esté pronto a funcionar/verde: o laser esta ativado (modo NIR-FI)

Tecla Abrir menu/Enter -
branco: o aparelho esta pronto a funcionar/verde: o laser esta ativado (modo NIR-FI)

Tecla Iniciar/parar a captura de video -
branco: o aparelho esta pronto a funcionar/verde: o laser esta ativado (modo NIR-FI)
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1 Informagdes gerais sobre o produto

1.2 Descrigado do produto

1.2.3 Vista posterior da unidade de controlo da camara
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Imagem 1-2: Vista posterior da unidade de controlo da camara.

Legenda da figura 1-2

Tomada de ligagao a rede

Tomada para a ligagao equipotencial

Interruptor principal de alimentagao

MIS-Bus (MIS-BUS)

Conexao para aparelho de gravagéo (Remote-Out)
Interface de servigo (revestida)

Conexao para comando a pedal (Remote-In)

4x saida 3G SDI para 4K/UHD (4K/UHD 3840 x 2160 SDI 1 - SDI 4)
Porta-fusiveis

2x saida DVI (DVI 1/ DVI 2)

Compartimento da bateria (Battery CR2032)

2x saida 3G-SDI (3G-SDI 1/2)

0060606000000000

Conexao para teclado (USB-Keyboard)
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1 Informagdes gerais sobre o produto

1.2 Descrigado do produto

1.24 O menu “Fungdes, acesso e navegagao”

Configuragéo
Selegdo da

especialidade

Fungdes de comando

Acesso e navegagio

I« 5

1

!

No menu, pode configurar o aparelho e proceder as configura¢des basicas e re-

gulacdes da imagem.

Além disso, pode selecionar a especialidade com as configuragdes de perfil pré-
programadas e otimizadas e inserir dados do paciente (opcional).

Antes e durante as intervengdes, altere a representagédo de imagem, realize um
equilibrio de brancos ou crie gravagées - conforme a respetiva configuragao dire-
tamente com as teclas programadas da cabega da cadmara.

O acesso e a havegagao no menu s&o possiveis através das teclas na parte fron-
tal do aparelho, do teclado ou das teclas da cabega da camara.

Navegagao no menu com as teclas na parte frontal do aparelho

Acesso ao menu:

Para cima no menu:

Para baixo no menu:
Confirmar selegdo no menu:

Abandonar o menu:

Navegag¢ao no menu pelo teclado

Acesso ao menu:

Para cima no menu:

Para baixo no menu:

Um nivel mais abaixo no menu:
Confirmar sele¢ao no menu:
Um nivel atras no menu:

Acesso ao menu de configuragdo:

Abandonar o menu:

Premir brevemente a tecla.
Premir brevemente a tecla.
Premir brevemente a tecla.
Premir brevemente a tecla.

Premir a tecla e manter premida.

Premir a tecla com a seta para a direita.
Premir a tecla com a seta para cima.
Premir a tecla com a seta para baixo.
Premir a tecla com a seta para a direita.
Premir a tecla com a seta para a direita.
Premir a tecla com a seta para a esquerda.

Premir a tecla com a seta para a direita e
manter premida.
Premir a tecla com a seta para a direita e
manter premida.
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1 Informagdes gerais sobre o produto

1.3 Aplicacao

1.3 Aplicacao

1.3.1 Finalidade

1.3.2 Indicagoes

A unidade de controlo da cdmara, em conjugacdo com uma cabeca de cdmara
ou um videoendoscépio, fornece uma imagem de video em tempo real e uma do-
cumentacédo durante interven¢des endoscdpicas de diagndstico ou terapéuticas.

A unidade de controlo da cdmara suporta também a obtencao de imagens de flu-
orescéncia intraoperatérias.

A unidade de controlo da camara esta indicada para utilizagdo em intervengoes
endoscopicas cirurgicas que o médico considere adequadas para o paciente,
quando haja necessidade de uma camara para a obtencao de imagens intraope-
ratorias.

A decisédo de realizagao de uma intervencéo endoscépica compete ao medico
responsavel e depende do estado do paciente.

Para uma aplicagao segura, as normas/diretrizes que foram publicadas por orga-
nismos oficiais, por ex. associagdes cientificas para a cirurgia endoscépica, de-
vem ser respeitadas.

1.3.3 Contraindicagdes

A aplicacao é contraindicada se os procedimentos de endoscopia forem contrain-
dicados por qualquer motivo.

Aplicam-se as contraindicagdes médicas relativas aos corantes fluorescentes que
podem ser utilizados.

Em qualquer intervencao, o médico responsavel deve decidir, com base no esta-
do geral do paciente e numa avaliagéo risco-beneficio individual, se a utilizagao
do aparelho prevista é permitida segundo os padrdes profissionais.

1.34 Perfis de utilizador

Esta prevista a aplicacdo por profissionais de saude numa unidade profissional
do sistema de saude (hospital).

1.3.5 Compatibilidade com aparelhos cirurgicos de alta frequéncia

O aparelho esta autorizado para aplicagdo com aparelhos cirurgicos de alta
frequéncia. Os requisitos para uma utilizagdo de acordo com a finalidade prevista
ndo se alteram numa cirurgia com alta frequéncia.

Instrucdes de utilizagdo | 15 -
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1 Informagdes gerais sobre o produto

1.3 Aplicacao

1.3.6 Componentes obrigatérios para o funcionamento

Para a obtencao de imagens de fluorescéncia NIR, esta prevista a utilizagao da
unidade de controlo da camara com os seguintes componentes:

m  Cabecga de cadmara NIR-FI Full HD Zoom (95-3908)
= Fonte de luz NIR-FI (05-0761nir)

Consulte o manual de instrugdes fornecido com a fonte de luz (05-0761nir) para
conhecer todos os requisitos do sistema necessarios a obtengao dos resultados
pretendidos ao utilizar a cAmara para imagens de fluorescéncia NIR.

Antes de utilizar o modo NIR-FI, deve familiarizar-se com as adverténcias e indi-
cagdes do manual de instrugdes fornecido juntamente com a fonte de luz NIR-FI
compativel.

Para a obtencdo de imagens de luz branca, esté prevista a utilizacdo da unidade
de controlo da cdmara com os seguintes componentes:

Cabecas de camara
m  Cabecga da cAmara 4K UHD Zoom (95-3905)
m  Cabega de camara Full HD Zoom (95-3901)
®m  Cabecga da camara Full HD, com angulo de 90° (95-3903).
m  Cabeca da cdmara Full HD, autoclavavel (95-3904)

Fonte de luz

®  Fonte de luz LED (05-0760led)
De modo a assegurar a funcionalidade total, recomenda-se uma combinagéo dos
componentes acima indicados, assim como:

= Endoscopio

m  Cabos de fibra 6tica

1.4 Conformidade

1.41 Normas e diretivas
O sistema de camara, composto por unidade de controlo da camara e cabeca de
camara, cumpre os requisitos das seguintes normas aplicaveis:

= |[EC 60601-1 Aparelhos médicos elétricos - Parte 1:
Regras gerais de seguranca basica e de desempenho essencial
= |[EC 60601-1-2 Aparelhos médicos elétricos - Parte 1-2:
Perturbagdes elétricas — Requisitos e Testes
= |EC 60601-2-18 Aparelhos médicos elétricos - Parte 2-18:

Regras particulares de seguranga, incluindo o desempenho essencial de
aparelhos endoscopicos
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1 Informagdes gerais sobre o produto
1.4 Conformidade

1.4.2 Grau de protecao contra choque elétrico

Dependendo da cabecga da camara ligada, o produto cumpre as condigbes BF,
CF ou de desfibrilagdo CF de acordo com a IEC 60601-1 para alta protecao con-
tra choque elétrico.

A unidade de controlo da camara sé pode ser utilizada para aplicagdes em cardi-
ologia em combinagdo com unidades de aplicacdo concebidas para aplicagéo di-
reta no coragao, se forem utilizadas unidades de aplicacao do tipo CF (cabecas
de camara, videoendoscdpio e cabos de fibra 6tica) identificadas como tendo pro-
tecéo de desfibrilagao CF.

A classificacdo é indicada de forma inequivoca no respetivo manual de instrugcbes
e pela marcagéo no aparelho.

0 Os produtos que cumpram as condi¢des BF sao identificados com o simbolo re-
presentado ao lado.

Os produtos que cumpram as condi¢cdes CF sao identificados com o simbolo re-
presentado ao lado e oferecem uma protegao ainda maior contra choque elétrico
e estdo autorizados para aplicagao direta no coragao.

com o simbolo representado ao lado, oferecem uma protegao ainda maior contra
choque elétrico e sao resistentes aos impulsos de um desfibrilador.

Também séao identificados com o simbolo representado ao lado, consoante o seu
tipo de isolamento, os produtos resistentes aos impulsos de um desfibrilhador.

Os produtos que cumpram as condi¢des de desfibrilagdo CF sao identificados
{1
\ 4

1R

1.4.3 Classificagao do produto médico

Este produto € um dispositivo médico da classe |, de acordo com as orientagoes
aplicaveis da UE.

1.5 Marcacgao
1.5.1 Pictogramas e informagdes sobre o produto e embalagem
@ Cumprir escrupulosamente as instrucdes de utilizagédo

c € Marcagéao CE

REF Numero do artigo

SN Numero de série

Dispositivo médico

MD
u Fabricante

Data de fabrico
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1 Informagdes gerais sobre o produto

1.5 Marcagéao

>ZU
TR R~

IR 2O JQilf

alg
US

Aviso (IEC 60601-1 3rd edition) / Atencao: atentar nos documentos em anexo
(IEC 60601-1 2nd edition)

Nao utilizar em ambiente de ressonancias magnéticas

Equipotencial

LIGAR/Standby

Temperaturas de armazenamento e transporte permitidas

Humidade relativa do ar permitida durante o0 armazenamento e transporte

Pressao do ar permitida durante o armazenamento e transporte

Cuidado: a venda ou prescrigdo deste produto por um médico esta sujeita as res-
tricdes da Lei Federal dos EUA

Recolha separada de aparelhos elétricos e eletrénicos usados
Fusivel elétrico

Corrente alternada

Modo de obtencdo de imagens NIR-FI Verde

Modo de obtengéo de imagens NIR-FI Contraste

Modo de obtencao de imagens NIR-FI Intensidade

Captura de video

Laser ativado

1.5.2 Pictogramas neste documento

B> P> BB

Simbolo gerais de aviso

Aviso de tenséo elétrica

Aviso de risco biolégico, perigo de infecdo

Aviso de raios laser
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1 Informagdes gerais sobre o produto

1.6 Contacto da assisténcia técnica

1.6 Contacto da assisténcia técnica

Para questbes sobre os nossos produtos, sobre a instalagédo ou utilizagao dos
nossos produtos ou para obter assisténcia técnica, contacte uma das nossas
agéncias.

Pode obter os dados de contacto no verso deste documento.

1.7 Registo obrigatério em caso de acidentes graves

Um aviso aos utilizadores e/ou doentes de que qualquer incidente grave ocorrido
com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente
do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estao estabelecidos.
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2 Informagbes gerais de segurancga

2.1 Representacao de instrugdes de aviso

2
21
2.1.1

Informagodes gerais de seguranga
Representagao de instrugoes de aviso

Instrucdes de aviso no inicio de um capitulo

Pode encontrar as instru¢des de aviso descritas a seguir no inicio dos capitulos,
cujas instrugdes de manuseamento possam implicar determinados riscos.

A gravidade do perigo potencial é indicada pela palavra de sinalizagao relativa a
instrucao de aviso.

Leia cuidadosamente estas instru¢gdes de aviso e tenha-as em atencgdo durante a
realizacao das respetivas tarefas.

Indicagdo de um perigo que pode provocar morte ou ferimentos graves:

A ATENCAO

Tipo e fonte de um risco de ferimentos
Consequéncias em caso de nao-observancia

> Medidas de protegéo contra o perigo

Indicagdo de um perigo que pode provocar ferimentos ligeiros ou de gravidade
média:

A CcUIDADO

Tipo e fonte de um risco de ferimentos
Consequéncias em caso de nao-observancia

> Medidas de protegéo contra o perigo

Indicacao para possibilidade de danos materiais:

AVISO

Tipo e fonte de um risco de danos materiais
Consequéncias em caso de nao-observancia

> Medidas de protegéo contra o perigo
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2 Informagbes gerais de segurancga

2.1 Representacao de instrugdes de aviso

21.2 Instrucdes de aviso no texto

Pode encontrar as instrugdes de aviso descritas a seguir nas instrugbes de ma-
nuseamento, imediatamente antes de passos cuja execugéo possa implicar ris-
cos.

A gravidade do perigo potencial é indicada pela palavra de sinalizagao relativa a
instrucao de aviso.

Leia atentamente estas instru¢des de aviso e siga-as para se proteger de peri-
gos.

Indicagdo de um perigo que pode provocar morte ou ferimentos graves:

ATENGAO! Tipo e fonte de risco. Consequéncias em caso de nao-observancia.
Medida de protecao contra o perigo.

Indicagdo de um perigo que pode provocar ferimentos ligeiros ou de gravidade
média:

CUIDADO! Tipo e fonte de risco. Consequéncias em caso de nao-observancia.
Medida de proteg¢ao contra o perigo.

Indicagao para possibilidade de danos materiais:

AVISO! Tipo e fonte de risco. Consequéncias em caso de ndo-observancia. Me-
dida de protecéo contra o perigo.

2.2 Seguranga do produto

221 Instrucdes de segurancga basicas

Perigos - apesar de
uma qualidade elevada

Os nossos produtos sao desenvolvidos e fabricados segundo padrdes da mais
elevada qualidade.

Embora este produto tenha sido fabricado de acordo com o estado atual da téc-
nica, a sua colocacdo em funcionamento, utilizagao, reprocessamento ou repara-
¢ao pode implicar certos perigos.

Por isso, leia atentamente estas instrugdes de utilizagdo. Observe e cumpra as
instrugdes de aviso presentes neste documento.

Opere este produto apenas num estado de bom funcionamento e de acordo com
a sua finalidade prevista, observando sempre as instru¢des de utilizagdo. Antes
de cada utilizagao, verifique se o produto e respetivos acessoérios se encontram
intactos e em bom estado de funcionamento.

Conserve a embalagem original. Transporte e armazene o produto na sua emba-
lagem original, utilizando-a também para enviar o produto para a assisténcia téc-
nica.

Informe-nos imediatamente se detetar alguma avaria ou falha.
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2 Informagbes gerais de segurancga

2.2 Seguranga do produto

> > > > b P

A

ATENGAO! Perigo devido a alteragbes n&o autorizadas efetuadas no produto.
Perigo de ferimentos graves. Nao efetue quaisquer alteragbes ndo autorizadas.

ATENGAO! Operacgéo com o aparelho aberto. Risco de choque elétrico. Nao
abrir o aparelho. Operar o aparelho apenas quando este estiver fechado.

ATENGAO! Falha de componentes durante uma intervengao. Perigo para os pa-
cientes. Preparar uma substituicao rapida.

ATENCAO! Riscos devido a disposicéo, instalagédo, combinagéo ou caracteristi-
cas de aparelhos ou instalagdes ligadas. Observe as instrugdes de utilizagdo dos
produtos em utilizagdo. Efetue uma avaliagédo dos riscos.

ATENGAO! Perigo de asfixia. Guardar o material de embalagem num local ndo
acessivel a criangas.

ATENGAO! Tomografia de ressonancia magnética (TRM). Forga magnética, inte-
ragdes eletromagnéticas, aquecimento de pegas metalicas. Nao utilizar o produto
na proximidade de tomografos de ressonancia magnética.

CUIDADO! Manuseamento descuidado. Risco para o doente devido a produto
danificado. Tratar o produto com cuidado. Nao dobrar, entalar nem fletir demasi-
ado o cabo da camara. Apds uma forte sobrecarga mecénica ou queda, néo utili-
zar o produto ou remeté-lo para uma inspecao pelo fabricante.

ATENGAO! Um manuseamento ou manutengao incorretos e uma utilizagdo em
desacordo com a finalidade prevista pode acarretar riscos para o paciente, utiliza-
dor e terceiros, assim como um desgaste prematuro do produto.

2.2.2 Qualificagbes do pessoal

Respeite os requisitos
de qualificagéo

Sao0 necessarias qualificagdes especiais para a instalagéo, operagdo e manuten-
¢ado. Cumpra os requisitos de qualificagdo do pessoal indicados nos respetivos
capitulos deste documento.
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2 Informagbes gerais de segurancga

2.2 Seguranga do produto

223 Compatibilidade eletromagnética

Os aparelhos médicos elétricos estao sujeitos a requisitos exigentes relativamen-
te a sua compatibilidade eletromagnética (CEM).

Apesar da elevada estabilidade e reduzida emisséo de interferéncias do apare-
Iho, a instalagdo, local de instalagao do aparelho e condigdes do ambiente de ins-
talacdo tém de cumprir determinados requisitos de CEM.

Por isso, observe e cumpra as instrugdes de aviso presentes neste documento e
brochuras em anexo sobre CEM.

De acordo com a IEC/CISPR 11, os aparelhos médicos elétricos s&o divididos
nos grupos e classes que se seguem.

Consulte os Dados Técnicos (Secgéo 8.1), para se inteirar sobre os que se apli-
cam a este aparelho.

Grupo 1: O produto utiliza ou gera energia de alta frequéncia apenas para o seu
funcionamento interno.

Grupo 2: O produto gera energia de alta frequéncia na banda de radiofrequén-
cias de 9 kHz a 400 GHz na forma de radiagdo eletromagnética ou por meio de
acoplamento indutivo ou capacitivo para o tratamento de material ou para fins de
verificagcdo do material ou de analise.

Classe A: O produto nao é adequado para a utilizagdo em areas residenciais e
em areas diretamente ligadas a uma rede de distribuicdo de baixa tensao, que
abasteca (também) edificios residenciais.

Nota: As caracteristicas deste aparelho determinadas por emissdes permitem a
sua utilizagéo no setor industrial e nos hospitais (CISPR 11, Classe A). Na utiliza-
¢ao em areas residenciais (para as quais conforme a CISPR 11 a classe B é ge-
ralmente necessaria), este aparelho néo pode oferecer uma protegéo adequada
dos servicos de radiocomunicagdes. Se necessario, o utilizador deve tomar medi-
das corretivas, como mudanga de local ou realinhamento do aparelho.

O aparelho destina-se exclusivamente ao uso em unidades profissionais do siste-
ma de saude (hospitais).

Classe B: O produto é adequado para a operagdo em areas residenciais, assim
como em areas diretamente ligadas a uma rede de distribuigdo de baixa tenséao,
que abasteca (também) edificios residenciais.

A ATENCAO! A utilizagdo de outros acessorios, transdutores e cabos diferentes
dos estabelecidos ou fornecidos pelo fabricante deste aparelho pode provocar o
aumento de emissdes eletromagnéticas ou uma reduzida estabilidade eletromag-
nética do aparelho e resultar num funcionamento incorreto.

A ATENGAO! Nao observancia da distancia minima de 30 cm (12 pol.) das partes
e condutores do produto designado no presente documento indicados pelo fabri-
cante durante a utilizagao de aparelhos de comunicagao RF portateis (como tele-
moveis [GSM 800/900, iDEN 820, LTE] ou aparelhos de radio portateis [TETRA,
GMRS/FRS 460] incluindo os respetivos acessorios, como cabos de antena e an-
tenas exteriores). Redugéao das caracteristicas funcionais do produto. Manter a
distancia minima especificada para dispositivos de comunicagao RF portateis.
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2 Informagbes gerais de segurancga

2.2 Seguranga do produto

A ATENGAO! Anomalia da imagem em direto devido a fontes de perturbagéo exter-
nas (como telemoveis [GSM 800/900, iDEN 820, LTE] ou aparelho de radio porta-
teis [TETRA, GMRS/FRS 460]). Perigo para os pacientes.

> Eliminar todas as perturbagdes
> Respeitar uma distdncia minima de 30 cm (12 pol.)
> Garantir que a imagem ao vivo no monitor é corretamente apresentada

A ATENCAO! Anomalia da imagem em direto devido a perturbacgdes eletromagné-
ticas (modo de obtencéo de imagens de luz branca e de fluorescéncia NIR). Peri-
go para o paciente devido a alteragado da representacao de imagem, bloqueio do
sistema no modo de obtengado de imagens Fl, falha da imagem em direto (p. ex.,
atrasos, imagem congelada), perturba¢des da imagem (p. ex., manchas ou faixas
na imagem) ou alteragéo da orientagédo da imagem.

> Eliminar todas as perturbagdes

> Respeitar a distancia minima recomendada de acordo com as instrugdes so-
bre compatibilidade eletromagnética.

> Garantir que a imagem ao vivo no monitor é corretamente apresentada
> Certifique-se de que a imagem em direto é apresentada com a orientacéo
correta (ndo espelhada)
224 Combinagido com aparelhos médicos elétricos

Este produto pode ser combinado com componentes de outros fabricantes desde
que todos os componentes cumpram os requisitos da IEC 60601-1 relativos a se-
guranga de aparelhos médicos elétricos.

E da responsabilidade do operador testar, assegurar e manter a operacionalidade
do sistema.

Em caso de utilizagdo de aparelhos de diferentes fabricantes e de operacgao con-
junta de um endoscopio e/ou acessoério endoscépico com aparelhos médicos elé-
tricos, tem de ser assegurado o isolamento elétrico da unidade de aplicagéo ne-
cessaria a aplicagéo (condigdes BF/CF de acordo com IEC 60601-1).

Em caso de questdes de compatibilidade, contacte a nossa assisténcia técnica.
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2.2 Seguranga do produto

225

Indicagdes de avaria

Sobreaquecimento
O aparelho esta equipado com um sensor de temperatura interno.

Em caso de sobreaquecimento da unidade de controlo da camara, a seguinte
mensagem € apresentada no ecra: "Excess temperature! Attention, Camera will
switch off in two minutes!" ("Temperatura excessiva! Atengdo, camera desliga em
2 minutos!").

Se o0 menu estiver aberto, este fecha automaticamente quando aparece a mensa-
gem.

Memoéria USB incompativel

Os dispositivos de armazenamento USB compativeis devem ser formatados com
o sistema de ficheiros FAT32 e podem conter apenas ficheiros FAT32 de imagem
e video.

O dispositivo de armazenamento USB deve estar em conformidade com o padrao
USB 2.0 (ou superior) e ter uma taxa de transferéncia de dados de pelo menos
20 MB/s.

Ao utilizar uma memoéria USB incompativel, ao tentar guardar uma gravagéo,
aparece a mensagem "USB storage device in incorrect format" ("Memoria USB
de formato incorreto”).

Para os dispositivos no dmbito do presente Manual de Instrugdes (seccgéo 0.1), &
recomendado apenas o uso de dispositivos de armazenamento USB. Os disposi-
tivos de armazenamento USB (por exemplo, HDD ou SSD) ndo sdo adequados.

E recomendavel fazer um teste para garantir a compatibilidade do dispositivo de
armazenamento USB. Tenha em atencéo que os dispositivos ndo tém capacida-
de de formatar suportes de armazenamento.

Hardware incompativel com o modo NIR-FI

Se forem utilizados componentes que nao suportam o modo NIR-FI, ao tentar
utilizar o modo NIR-FI, surge a mensagem “NIR-FI mode not available: Connect
compatible ...” (“Modo NIR-FI indisponivel: conectar ... compativel”).
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3 Instalagao e colocagdo em funcionamento

3.1 Informacgdes de segurancga

3.1

Instalagao e colocagao em funcionamento
Informagoes de seguranga

A

A

A ATENCAO

Instalagao elétrica incorreta
Perigo de incéndio, curto-circuito ou choque elétrico

> Assegure que a instalagéo elétrica cumpre as normas técnicas nacionais
em vigor

A ATENCAO

Instalagdo de um sistema elétrico médico

Perigo de incéndio, curto-circuito ou choque elétrico

> Ainstalagdo apenas pode ser realizada por pessoal qualificado

> Em caso de combinagao de aparelhos elétricos, cumprir a IEC 60601-1

> Os aparelhos ndo-médicos que cumpram as normas de seguranga |IEC
aplicaveis apenas podem ser ligados através de um transformador de iso-
lamento médico

> Nao ligar quaisquer aparelhos ndo-médicos adicionais a um sistema elétri-
co médico

> Isolar galvanicamente de ambos os lados os cabos de sinal de aparelhos
com ligacao funcional, ligados a diferentes ramificagdes da alimentagao de
rede

> Ligar os aparelhos apenas a uma rede de alimentagado com ligagao a terra
de seguranca

> ApOs a instalagdo de um sistema elétrico médico, realizar um teste de
acordo com IEC 62353

A ATENCAO

Interagdes eletromagnéticas
Podera ser afetado o funcionamento e a qualidade da imagem
> Seguir as brochuras relativas a CEM em anexo

> Certifique-se de que os aparelhos que se encontrem préximos nao provo-
cam perturbacdes eletromagnéticas entre si

> Apbs a instalagéo, realizar um teste de funcionamento
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3 Instalagao e colocagdo em funcionamento

3.1 Informacgdes de segurancga

A ATENCAO

A/ i Utilizacdo de tomadas miuiltiplas

Perigo de incéndio, curto-circuito, choque elétrico, grau de seguranca reduzido
> Evitar, tanto quanto possivel, utilizar tomadas multiplas

> Se necessario, utilizar tomadas multiplas médicas autorizadas

Nunca ligar tomadas multiplas consecutivamente

N&o cobrir as tomadas multiplas (acumulagéo de calor)

Nao colocar as tomadas multiplas no chao

Utilizar um desengate automatico

vV V V V V

Ligar apenas aparelhos a uma tomada multipla comum que fagam parte do
sistema médico elétrico

3.2 Qualificagoes do pessoal

O pessoal encarregado da instalagédo de varios aparelhos médicos elétricos tem
de possuir as devidas qualificagbes e de estar familiarizado com as normas ge-
rais e do local de instalagéo relevantes em termos de segurancga.
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3.3 Instalagao

3.3 Instalagao
3.31 Instalar os aparelhos

Observe as instrugbes de seguranga presentes no inicio deste capitulo e as bro-
churas em anexo relativas a CEM.

A ATENGCAO! Perigo devido a instalagdo numa zona com perigo de exploséo.
Elevado risco de incéndio e explosao em ambientes ricos em oxigénio. Insta-
le o aparelho fora de zonas com perigo de explosao e longe de materiais in-
flamaveis.

A ATENGAO! Perigo devido a eletromagnetismo. Podem ser provocadas per-
turbacdes de funcionamento e interferéncias de imagem. Utilize apenas os
cabos fornecidos. Verifique se todos os aparelhos que s&o operados na pro-
ximidade do produto cumprem os requisitos de CEM. Apds a instalagao, reali-
zar um teste de funcionamento.

A ATENCAO! Deve ser evitada a utilizacéo deste aparelho imediatamente ao
lado de outros dispositivos ou com outros dispositivos empilhados, uma vez
que tal pode resultar num funcionamento incorreto. Se, no entanto, for neces-
saria uma utilizagdo da forma acima descrita, este aparelho e os restantes
dispositivos devem ser monitorizados para garantir que funcionam correta-
mente.
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3.3 Instalagao

Efetue uma instalagéo
segural

Instale o aparelho.

Garanta que o aparelho ¢ instalado da seguinte forma:

®  horizontalmente sobre uma base antiderrapante e com capacidade de su-
porte suficiente,

= sobre um suporte suficientemente estavel, longe do ambiente do paciente
e da zona esterilizada,

m  protegido contra agua em forma de gotas ou pulverizada,
B n3o é sujeito a vibragdes durante o funcionamento,
m  sem tapar as ranhuras de ventilagao,

= mantendo o interruptor principal acessivel na parte de tras do aparelho.

¢ 2. Ligue a tomada equipotencial na parte de tras do aparelho a tomada
equipotencial no local de instalagao.
Utilize um cabo equipotencial de acordo com a DIN 42801 com uma secgéao
transversal minima de 4 mm?2.
3.3.2 Ligagao dos monitores

Fixe o cabo

Posicione o cabo de
forma segura!

Proceder as definigcbes
de 4K/UHD

Pode ligar varios monitores. Selecione o melhor sinal para a ligagdo do monitor
principal. Observe as instru¢des de utilizagdo do monitor.

Ligar o monitor 4K/UHD

1.

2.

3.

Ligue as conexdes 4K/UHD da parte traseira do aparelho as quatro conexdes
4K/UHD do monitor 4K/UHD.

Observe a sequéncia das conexdes.
Utilize os cabos BNC fornecidos.

Fixe o cabo de ligagdo em ambos os lados, de modo que n&o se possam sol-
tar inadvertidamente.

Posicione todos os cabos de modo a n&o ficar suspenso e a que ninguém
tropece no mesmo.

Para uma apresentacédo correta do sinal 4K/UHD no menu do monitor,
proceda as seguintes definicdes da imagem:

Entrada: 4x 3G-SDI

Modo: Quad-View, square division

Colorimetria:  BT.2020
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3.3 Instalagao

Ligar os monitores HD

1.

Fixe o cabo

Posicione o cabo de 3.

forma segura!

Ligue uma tomada DVI na parte de tras do aparelho a entrada DVI do monitor
principal.

Utilize o cabo DVI fornecido.
Se necessario, ligue outros monitores as saidas de video restantes.

Fixe o cabo de ligagdo em ambos os lados, de modo que n&o se possam sol-
tar inadvertidamente.

Posicione todos os cabos de modo a néo ficar suspenso e a que ninguém
tropece no mesmo.

3.33 Ligar o teclado

1.

Posicione o cabo de 2.

forma segura!

Ligue o cabo de ligagéo do teclado a tomada USB com a inscricao USB-
Keyboard (teclado USB) na parte de tras do aparelho.

Posicione todos os cabos de modo a n&o ficar suspenso e a que ninguém
tropece no mesmo.

3.34 Ligar o comando a pedal

Pode ligar até dois comandos a pedal de um pedal. Ligue o comando a pedal se

desejar controlar a cdmara por comando a pedal.

Observacao: E compativel apenas o comando a pedal indicado na secgéo 8.3.

Entrada Remote-In 1 1.

Entrada Remote-In 2 2.

Configurar o comando 3.

a pedal

Posicione o cabo de 4.

forma segura!

Ligue um comando a pedal a tomada Remote-ln 1 na unidade de controlo da
camara.

Ligue um segundo comando a pedal a tomada Remote-In 2 na unidade de
controlo da cadmara.

Configure o comando a pedal conforme descrito na seccdo 4.1.10.

Posicione todos os cabos de modo a nao ficar suspenso e a que ninguém
tropece no mesmo.
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3.3 Instalagao

3.35 Ligar o aparelho de gravagao
Observe as instrugbes de utilizacdo do aparelho de gravagao.

1. Consoante a qualidade do sinal do aparelho de gravagéo, ligue as 4x conexdes
3G SDI, uma conexao DVI ou 3G SDI da parte traseira do aparelho as
entradas correspondentes ou a respetiva entrada do aparelho de gravacéo.

2. Se desejar efetuar gravacgdes através das teclas da cabeca da cadmara ou
pelo comando a pedal, ligue as tomadas Remote-Out na parte de tras do
aparelho as entradas correspondentes do aparelho de gravagao.

Utilize o cabo de conector jack de 3,5 mm fornecido.

Saida Remote-Out 1 Ligue a tomada Remote-Out 1 a tomada para a gravacgao de fotografias do
para fotografias <
aparelho de gravagéo.

Saida Remote-Out 2 Ligue a tomada Remote-Out 2 a tomada para a gravacao de imagens de vi-
para capturas de video ~
deo do aparelho de gravagao.

3. Se necessario, altere a funcéo das teclas na cabeca da camara.

Posicione o cabode 4. Posicione todos os cabos de modo a n&o ficar suspenso e a que ninguém

forma segura!
tropece no mesmo.

3.3.6 Ligar e comandar fonte de luz
Ligue a fonte de luz e comande-a através do menu da camara ou das teclas da

cabecga da camara.

Observagéo: Apenas fontes de luz compativeis podem ser comandadas através
do menu da camara ou das teclas da cabeca da camara.

1. Ligue as tomadas MIS-Bus da unidade de controlo da camara e da fonte de
luz uma a outra. Utilize o cabo MIS-Bus fornecido.

2. Certifique-se de que as tomadas estédo bloqueadas de ambos os lados.

3. Ligue e desligue a fonte de luz através da opgao do menu Light on/standby
(Luz ligada/standby) no menu principal da cdmara ou controle a sua
luminosidade (secgéo 4.1.8).

Configurar as teclas da Se, em vez disso, pretender utilizar as teclas da cabeca da caAmara, altere, se
cabega da camara . ~ A
necessario, a fungao das teclas na cabeca da camara.
3.3.7 Conectar o equipamento a rede elétrica

Efetue a ligagéo elétrica em ultimo lugar. Observe as instru¢ées de seguranga
presentes no inicio deste capitulo.

Para assegurar uma alimentagdo de corrente continua, recomenda-se uma fonte
de alimentacé&o ininterrupta (FAI).

Instrugdes de utilizagdo | 15 - May - 2023 | Version: A Pagina 28 de 74



3 Instalagao e colocagdo em funcionamento

3.3 Instalagao

Posicione o cabo de
forma segura!

AVISO! Risco de condensacdo em caso de mudangas extremas de temperatura.
Num aparelho armazenado a temperaturas muito baixas, a humidade do ar pode
condensar no aparelho no caso de mudangas de temperatura subitas de frio para
quente. Para a ligagdo a tomada de rede, aguardar até que o dispositivo atinja a
temperatura ambiente.

1. Certifique-se de que a tensdo de rede no local de instalagido corresponde as
especificagdes indicadas na placa de especificagdes do aparelho.

2. Introduza o cabo de alimentagdo na tomada de alimentagéo na parte de tras
do aparelho.

ATENGAO! Perigo de formagéo de faiscas em area com risco de explos&o.
Perigo de exploséo. Ligue a ficha de alimentagéo a tomada de alimentagéo
numa area que nao represente um risco de explosao.

3. Ligue o cabo de alimentacdo a tomada de alimentacéo.

4. Posicione o cabo de modo a néo ficar suspenso e a que ninguém tropece no
mesmo.
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3.3 Instalagao

3.3.8 Realize um teste de funcionamento

Aquando da primeira colocagdo em funcionamento, teste a instalagdo e assegure
o0 bom funcionamento do aparelho.

Pré-condicao: A instalagao tem de ter sido concluida.

1. Coloque o interruptor principal na parte de tras do aparelho na posi¢cao
LIGAR.

> O aparelho passa para o modo Standby.
2. Ligue o aparelho e todos os aparelhos na area envolvente.
Ligar a cabecga da 3. Ligue uma cabeca da cAmara conforme descrito na secgéo 5.6.1.

camara

Realizar um equilibrio 4. Realize o equilibrio de brancos conforme descrito na secgéo 5.6.3.
de brancos

Ajuste anitdezda 5. Direcione a cabega da camara para um objeto da sala e foque a imagem.

imagem
6. Certifique-se de que o monitor apresenta uma boa imagem, sem faixas,
alteragdes de cor ou manchas.
9 A imagem do monitor apresenta anomalias?

As interferéncias podem ser provocadas por eletromagnetismo.

Aumente a distancia entre os aparelhos, alterando o seu posicionamento. Se
necessario, contacte o nosso servico de assisténcia técnica.

7. Certifique-se de que as teclas da cabega da camara sao acionadas
corretamente.
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4 Configuragao

Exemplos de caminhos de menu existentes

w Image Settings Customize Image Brightness +/-

White Balance > Image Presets »  Zoom >
Patient Information  » = Advanced Views > | Brightness > |
| Image Settings > | | Customize Image > | Contrast >
Options > Return Edge Enhancement »
Photo > Color Saturation > 1
Video > Window >
Light on/standby > P.O.P >
Light Source +/- > Reset? > r
v v

Imagem 4-1: Ajuste da luminosidade.

White Balance > Button Function > Configuration > Language Selection > Deutsch
Patient Information > Display Patient Info > Network Setup > Date/Time > | English |
Image Settings > | System Setup > | Remote Control > Image Format > Frangais
Options > | Return System Information > 50Hz / 60Hz > Espariol
Photo > Return OSD > Portugués (Brasil)
Video > Beeper > F13z
Light on/standby > Shutter > BAE
Light Source +/- > Keyboard Layout > Italian
v v v

Imagem 4-2: Configuragdo do idioma do sistema.

w Patient Information Patient Information

White Balance »  New Patient > New Patient
IPatient Information > | | Patient ID > | I | |
Image Settings »  Name >
Options »  First Name >
Photo »  Date of Birth >
Video »  Gender >
Light on/standby »  Application >
Light Source +/- »  Surgeon >
v v v

Imagem 4-3: Introdugéo dos dados do paciente.
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4.1 Configuragoes basicas

411 Configurar o idioma do sistema

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua sele¢do com a tecla
Enter.

1.

Selecgao de idioma 5.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

Navegue para a entrada de menu Options (Op¢des) e confirme.
Navegue para System setup (configuracido do sistema) e confirme.

> O menu de configuracdo abre-se no ecra.
Navegue para Configuration (Configuragao) e confirme.

Navegue para Language selection (Selec¢ao de idioma) e confirme.

6. Seleccione o idioma desejado e confirme.
> A sua selecdo é apresentada em letras brancas.
> O idioma é alterado conforme desejado.
4.1.2 Corrigir a posi¢dao do monitor

Para corrigir a posi¢ado do monitor, selecione, dependendo do monitor utilizado,
um formato de 16:9 ou 16:10.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua sele¢do com a tecla
Enter.

1.

16:9/16:10 5.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

Navegue para a entrada de menu Options (Opg¢des) e confirme.
Navegue para System setup (Configuragao do sistema) e confirme.

> O menu de configuragdo abre-se no ecra.
Navegue para Configuration (Configuragao) e confirme.

Navegue para 16:9 / 16:10 e confirme.

> A sua selecdo é apresentada em letras brancas.

Selecione o formato desejado e confirme.
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41.3 Configurar data e hora

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua selegdo com a tecla
Enter.

1.

Data/Hora 5.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

Navegue para a entrada de menu Options (Opg¢oes) e confirme.
Navegue para System setup (Configuragao do sistema) e confirme.

> O menu de configuragdo abre-se no ecra.
Navegue para Configuration (Configuragao) e confirme.

Navegue para Date/time (Data/Hora) e confirme.

6. Selecione o formato da indicagdo desejado e confirme.
> A sua selegcdo é apresentada em letras brancas.
7. Defina a data e a hora e guarde com Enter.
41.4 Definir o formato do ficheiro para as fotografias (opcional)

Especifique o formato de ficheiro em que as fotografias captadas devem ser gra-
vadas. Pode escolher entre BMP e JPEG.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua sele¢do com a tecla
Enter.

1.

Formato da imagem 5.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

Navegue para a entrada de menu Options (Opgodes) e confirme.
Navegue para System setup (Configuragcao do sistema) e confirme.

> O menu de configuragdo abre-se no ecra.
Navegue para Configuration (Configuragao) e confirme.

Navegue para Image Format (Formato da imagem) e confirme.
Selecione o formato de ficheiro desejado e confirme.

Selecione .bmp, se desejar criar fotografias ndo comprimidas em alta qualida-
de. Uma imagem pode ter um tamanho até 6 MB.

Selecione JPG se desejar criar fotografias comprimidas de boa qualidade
com um tamanho reduzido de aprox. 400 KB.

> A sua selecdo é apresentada em letras brancas.
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41.5 Configurar a taxa de atualizagao

A taxa de atualizagdo pré-programada de fabrica devera manter-se inalterada.
Uma alteragdo da configuragdo é apenas necessaria em casos excecionais.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua sele¢do com a tecla
Enter.

1.

50Hz /60Hz 5.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

Navegue para a entrada de menu Options (Opgodes) e confirme.
Navegue para System setup (Configuragao do sistema) e confirme.

> O menu de configuragdo abre-se no ecra.
Navegue para Configuration (Configuragao) e confirme.

Navegue para 50Hz / 60Hz e confirme.

6. Selecione a taxa de atualizagdo desejada e confirme.
> A sua selegao é apresentada em letras brancas.
> E aberta uma janela de dialogo para a confirmagéo.
7. Confirme a janela de didlogo com Perform (Executar).
41.6 Definir sobreposi¢des no ecra

Especifique se a data, a hora e, se necessario, os dados do paciente devem ser
apresentados no ecra. Além disso, determine se a disposi¢do das teclas da cabe-
¢a da cdmara deve ser apresentada temporariamente apoés ligar o sistema da ca-
mara.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua selegédo com a tecla
Enter.

1.

Monitor 5.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

Navegue para a entrada de menu Options (Op¢oes) e confirme.
Navegue para System setup (Configuragdo do sistema) e confirme.

> O menu de configuracdo abre-se no ecra.
Navegue para Configuration (Configuragao) e confirme.

Navegue para OSD (Monitor) e confirme.
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6.

Selecione as informagdes a apresentar e confirme.

> A sua selegdo é apresentada em letras brancas.

Com a selecao correspondente,

= adata e a hora s&o apresentadas no ecra,
®m  0s dados do paciente sdo apresentados no ecra,

m ¢ apresentada a disposigao das teclas da cabega da camara durante al-
guns segundos depois de ligar o sistema da camara.

4.1.7 Ligar ou desligar o sinal acustico na captura de fotografias (opcional)

Especifique se a captura de fotografias deve ser confirmada por um sinal acustico.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua selegdo com a tecla
Enter.

1.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

2. Navegue para a entrada de menu Options (Opg¢des) e confirme.
3. Navegue para System setup (Configuracido do sistema) e confirme.
> O menu de configuragdo abre-se no ecra.
4. Navegue para Configuration (Configuragao) e confirme.
Sinalizador 5. Navegue para Beeper (Sinalizador) e confirme.
6. Ative ou desative o sinal sonoro e confirme.
> A sua selegcdo é apresentada em letras brancas.
4.1.8 Controlar a quantidade de luz
Com uma fonte de luz compativel, a quantidade de luz pode ser controlada auto-
maticamente. Para tal, € necessario que o controlo de quantidade de luz automa-
tico esteja ativado.
Activar o controlo automatico da quantidade de luz
1. Conecte a cAmara com uma fonte de luz compativel usando um cabo MIS-
Bus. A este respeito, tenha em atencgao as instrugdes de utilizacdo da fonte
de luz.
2. Active o controlo automatico da quantidade de luz através do menu da camara.
> Quando o controlo automatico da quantidade de luz esta activado, esta
" AUTO indicagéo surge no visor da fonte de luz.
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Ajustar a quantidade de luz manualmente

Se pretender ajustar manualmente a quantidade de luz, podera fazé-lo utilizando
uma fonte de luz compativel, devidamente acoplada, através do menu da cama-
ra.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua selegdo com a tecla Enter.

1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.
> O menu principal abre-se no ecra.

2. Navegue para a entrada de menu Light source +/- (Fonte de luz +/-) e
confirme.

3. No caso de uma fonte de luz LED, seleccione uma intensidade de luz de 70
% - 100 % e confirme.

Reduza a intensidade da luz para reduzir as transigées. Aumente a intensida-

de da luz para reduzir o ruido da imagem.

Observagao: Nas fontes de luz LED, uma intensidade da luz demasiado re-
duzida pode alterar a reproducéo de cores.

41.9 Regular o tempo de exposicao

O tempo de exposicao é regulado automaticamente. A configuragdo de um tempo
de exposigao fixo pode ser util em aplicagbes especiais, por ex. para reduzir os
efeitos de oscilagdo em estroboscopia.

Se necessario, configure um tempo de exposicéao fixo.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua selegdo com a tecla
Enter.

1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

2. Navegue para a entrada de menu Options (Opg¢odes) e confirme.
3. Navegue para System setup (Configuracido do sistema) e confirme.

> O menu de configuragdo abre-se no ecra.
4. Navegue para Configuration (Configuragao) e confirme.

Obturador

i

Navegue para Shutter (Obturador) e confirme.
6. Selecione "Auto" ("Automatico") ou "Manual" e confirme.

Se tiver selecionado "Manual", defina o tempo de exposi¢cao desejado e con-
firme.

> A sua selegao é apresentada em letras brancas.
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4110 Configurar o comando a pedal
Atribua uma fungdo aos comandos a pedal conforme a sua preferéncia.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua sele¢do com a tecla
Enter.

1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.
> O menu principal abre-se no ecra.
2. Navegue para a entrada de menu Options (Opg¢oes) e confirme.
Comando apedal 3. Navegue para Foot switch (Comando a pedal) e confirme.
4. Atribua uma fungdo ao comando a pedal conforme desejado.

Selecione uma das seguintes funcoes:

= NIR-FI mode (Modo NIR-FI)

m  Selective color enhancement (SCE) [Realce de cores seletivo (SCE)]
®  Smoke reduction (Reducgéo de fumo)

®m  Light on/standby (Luz ligada/standby)

®m  Photo [capture] ([Captura de] Foto) (para meméria USB)

= Video [capture] ([Captura de] Video) (para meméria USB)

m  Color Shift 1/2 (Mudanga de cor 1/2)

= Remote Out 1 (Saida Remote-Out 1)
(gravacgéo de fotografias através de um aparelho de gravacgao ligado)

®  Remote Out 2 (Saida Remote-Out 2)

(gravacgao de videos através de um aparelho de gravagao ligado)

Observagéo: As configuragdes da imagem selecionaveis estdo descritas
mais detalhadamente na seccéo 4.2.1.
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4.1.11 Indicar informagdes do sistema

As informacgbes do sistema podem ser Uteis para a assisténcia técnica.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua sele¢do com a tecla
Enter.

1.

Informacgéo do sistema 4.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

Navegue para a entrada de menu Options (Op¢oes) e confirme.
Navegue para System setup (Configuragao do sistema) e confirme.

> O menu de configuracdo abre-se no ecra.

Navegue para System information (Informacao do sistema) e confirme.
As informagdes desejadas sido apresentadas:

m  Software version (Versao de Software)
= Hardware version (Versao de hardware)

m  Serial number > Controller (Numero de série > Unidade de controlo),
Serial number > Camera head (Nimero de série > Cabega da camara) e
Serial number > Light source (NUumero de série > Fonte de luz)
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4.2 Regulagoes da imagem
421 Generalidades

No menu de configuragéo, podem ser seleccionadas configuragdes de camara
optimizadas para as especialidades endoscopicas seleccionadas.

Tem a possibilidade de ajustar e gravar as regulagdes da imagem de acordo com
as suas necessidades.

Ajuste das configuragdes da imagem

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua selegédo com a tecla

Enter.

1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.
> O menu principal abre-se no ecra.

2. Para aceder as configuragdes da imagem que deseja alterar, navegue para a
entrada de menu Image settings (Regulagdes da imagem) e confirme.

3. Selecione Advanced Views ou Customize image (Adaptar imagem).
> Abre-se uma lista das configuragées da imagem descritas abaixo.
Seleccione Image presets (Pré-configuragées de imagem), se pretender
aceder a grupos de parametros predefinidos para determinadas especialida-

des ou modos de cor (seccdo 5.6.2) ou ainda se pretender trabalhar com per-
fis definidos pelo utilizador (secgcéo 4.2.5).
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4. Navegue para a configuragdo da imagem desejada e confirme.

> Abre-se outra janela junto ao menu principal no ecra.
5. Use as teclas de seta para fazer as alteragbes desejadas.

Grave as suas alteragdes premindo a tecla Enter.

4.2.2 Advanced Views

Observacédo: O menu Advanced Views nao esta disponivel no modo NIR-FI.

Os seguintes pardmetros configuraveis estdo disponiveis no menu Advanced Vi-
ews:

Smoke reduction (Redugdo de fumo)

Com a redugéo de fumo, obtém uma imagem mais nitida em ambientes com
fumo (por exemplo, no caso de coagulagdes com aparelhos cirurgicos de alta
frequéncia).

Utilize a redugao de fumo para compensar uma visao fraca devido a formagao de

fumo.

Observagao: A redugao de fumo produz uma imagem com elevado contraste e
pode favorecer as transigdes.

Selective color enhancement (SCE) [Realce de cores seletivo (SCE)]
Com o realce de cores seletivo, a cor predominante na imagem é intensificada.

Utilize o realce de cores seletivo para delimitar visualmente estruturas diferentes
umas das outras em ambientes com apenas ligeiras diferengas de cor, por exem-
plo, para realcar a cor de vasos sanguineos.

Observagéo: O realce de cores seletivo altera a reprodugéo natural de cores.
Enquanto a configuragao estiver ativada, é assim apresentada a
mensagem de ecra "Attention: false color rendering" ("Atencao: re-
presentagéo de cores incorreta").

Color Shift 1 /2 (Mudanga de cor 1/ 2)
Com Color Shift 1/ 2, pode alterar as cores dos vasos e das estruturas do tecido.
Use a opgao Color Shift 1 / 2 para obter uma melhor representagéao dos vasos e

das estruturas de tecido.

Observacgéo: O Color Shift 1 /2 muda a reproducgédo natural de cores. Enquanto a
definigao estiver ativada, é apresentada no ecrd a mensagem "Co-
lor Shift 1" ou "Color Shift 2".

Grid removal (Reducédo da grelha)

Com a reducgao da grelha, os modelos derivados da utilizagdo de sistemas de fei-
xes de imagens sao reduzidos ou removidos.

Utilize a redugéo da grelha para suprimir modelos interferentes.
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Observagao: A redugao da grelha provoca uma ligeira redugéo da nitidez da
imagem.

4.2.3 Adaptar imagem

Os seguintes demais parametros estao disponiveis no menu Customize image
(Adaptar imagem):

Observacgéo: Os seguintes parametros s6 tém efeito na imagem de luz branca e
nao funcionam no modo NIR-FI.

®  Brightness (Luminosidade)

= Contrast (Contraste)

®  Edge enhancement (Realce de limites)
m  Color saturation (Saturagéo de cor)

= Noise reduction (Redugao de ruido)
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Zoom
Com o zoom digital, regula a ampliagao digital da imagem de uma a trés vezes.
Observagao: Através do zoom digital, a resolugdo da imagem é reduzida - a qua-

lidade da imagem diminui. D&, por isso, preferéncia, se possivel, ao
zoom 6tico na cabecga da camara.

Brightness (Luminosidade)
Com a luminosidade, pode regular o controlo da exposi¢do da camara.

Reduza a luminosidade para atenuar transigoes e aumente a mesma para tornar
a imagem mais clara.

Contrast (Contraste)
Com o contraste, altera o contraste da imagem.
Reduza o contraste para obter uma imagem iluminada homogénea em endoscé-

pios com fraca iluminagao periférica.

Observagéo: Os escurecimentos nos limites da imagem podem também ser o re-
sultado de um tamanho da janela demasiado pequeno.

Edge enhancement (Realce de limites)

Com o realce de limites, os contornos s&do aumentados nas passagens de estru-
turas adjacentes.

Aumente o realce de limites em intervengdes laparoscopicas e artroscopicas com
sistemas de lentes de haste, para melhorar a representagcéo de vasos sanguine-
0s.

Reduza o realce de limites em sistemas de feixes de imagens, para reduzir estru-

turas indesejadas do sistema de feixe de imagens.

Observacgéo: Através do realce de limites, o ruido da imagem pode aumentar.

Color saturation (Saturacao de cor)
Com a saturacao, pode alterar a intensidade da cor.

Altere a saturagao, se necessario, de acordo com a sua impressao pessoal. Re-
duza a saturacao para reduzir efeitos indesejados na cor, por exemplo, moiré.

Window (Janela)

Com o tamanho da janela, define o recorte de imagem, que é utilizado pela ca-
mara para a regulacao do brilho.

Selecione uma janela com tamanho idéntico ou inferior a imagem do endoscépio.
Selecione uma janela ainda mais pequena para alcangar uma visdo melhor a dis-

tancia em cavidades tubulares, por exemplo, na uretra.

Observagédo: Uma janela configurada com um tamanho demasiado grande, que
excede a imagem circular do endoscépio, pode dar origem a transi-
coes.
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4 Configuragao

4.2 Regulagdes da imagem

NIR-FI Window (Janela NIR-FI)

Com o tamanho da janela NIR-FI, define o recorte de imagem, que é utilizado pe-
la cAmara para a regulagéo do brilho no modo NIR-FI.

Noise reduction (Redug¢ao de ruido)

Com a redugao de ruido, o ruido da imagem é reduzido.

Configure a fungéo a redugéo de ruido ao final ou se tiver definido um realce de

limites elevado e desejar reduzir ainda o ruido da imagem.

Observagéo: A fungéo a redugéo de ruido provoca, a partir da configuragao mé-
dia, uma ligeira redugao da nitidez da imagem. Numa configuragao
mais alta, podem surgir artefactos em caso de movimentos rapidos
("arrasto").

Picture out of Picture (PoP)

Com o "Picture out of Picture" (PoP), coloque a imagem ajustada por algoritmos
de video a direita da imagem original.

Na opgéo do menu Picture out of Picture, selecione o algoritmo de video se qui-
ser exibir ambas as imagens em direto lado a lado no mesmo ecra para compara-
céo.

Com Picture out of Picture, pode também apresentar lado a lado imagens com di-
versos modos NIR-F| para comparacéo.

Observagéo: A imagem original € exibida a esquerda, a imagem ajustada é exi-
bida a direita. Quando seleciona Advanced Views ou o0 modo NIR-
Fl, ambas as imagens em direto apresentam o mesmo recorte de
imagem. Quando seleciona o Zoom, é ampliado o centro da ima-
gem original.

424 Alterar regulacdes da imagem para especialidades e pré-configuragdes de cor
Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua sele¢do com a tecla
Enter.
1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.
> O menu principal abre-se no ecra.
2. Para aceder a especialidade ou ao modo de cor que pretende alterar,

navegue para a entrada de menu Image settings (Regulagées da imagem)
e confirme.

3. Navegue para a entrada de menu Image presets (Pré-configuragoes de
imagem) e confirme.

4. Navegue para a entrada de menu Specialty (Especialidade) e confirme.

A seguir, navegue para a especialidade ou o modo de cor pretendidos e con-
firme.

> A especialidade ou modo de cor é alterada.
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4 Configuragao

4.2 Regulagdes da imagem

5. Navegue para Image settings (Regulagées da imagem) e confirme.

6. Navegue para Advanced views ou Customize image (Adaptar imagem) e
confirme.

7. Efetue as alteragdes desejadas.

Grave as suas alteragdes premindo a tecla Enter.

8. Realize um equilibrio de brancos para obter uma impresséo realista das suas
alteragdes.
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4 Configuragao

4.2 Regulagdes da imagem

4.2.5 Executar regulagdes da imagem personalizadas e guarda-las como perfil
Crie perfis especificos de utilizador a partir de perfis de referéncia existentes e

guarde-os atribuindo-lhes um nome a escolha.

Observacgao: Para atribuir um nome especifico de utilizador é necessaria a pre-
senga de um teclado.

Também é possivel guardar perfis especificos de utilizador sem um teclado, sen-
do que, neste caso, as suas configuragbes sdo gravadas com o nome prede-
finido, composto pelo modelo da cabeca de camara e Cirurgido 1-10 (por ex.,
FVHDZ2 Surgeon 1, FVHD2 Surgeon 2, ...).

Podem ser guardados até 10 perfis especificos de utilizador.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua selegdo com a tecla

Enter.

1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.
> O menu principal abre-se no ecra.

2. Navegue para a entrada de menu Image settings (Regulacdes da imagem)
e confirme.

3. Navegue para a entrada de menu Image presets (Pré-configuragoes de
imagem) e confirme.

4. Navegue para a entrada de menu Saved users (Perfis de utilizador ) e
confirme.

5. Navegue para a entrada de menu Create User Profile (Criar perfil de
utilizador) ou Edit User Profile (Alterar perfil de utilizador) e confirme.

Apenas para criagéo de raiz de um perfil de utilizador: Navegue para a entra-
da de menu Enter Profile Name: (Introduzir nome de perfil: ) e confirme.

6. Navegue para a entrada de menu Rename (Mudar o nome) e confirme.
Introduzironome 7. Prima a tecla com a seta para a direita no teclado e introduza um nome para
o perfil especifico de utilizador.
Estao disponiveis até 30 caracteres para o nome.
8. Confirme a introdugdo com a tecla Enter no teclado.
> O nome é aplicado ao peffil especifico de utilizador.

9. Navegue novamente para o menu principal para Reference specialty
(Especialidade de referéncia) e confirme.

Selecionar perfilde  10. Seleccione o perfil de referéncia que servira de base ao perfil especifico de
referéncia - .
utilizador e confirme.

11. No menu principal, navegue novamente para Image settings (Regulagdes
da imagem) e confirme.

12. Efetue as alteragbes desejadas.

Grave as suas alteragdes premindo a tecla Enter.
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4 Configuragao

4.3 Reposigao para as configuragdes originais

4.3 Reposig¢ao para as configuragoes originais

4.3.1 Repor as configuragdes originais do aparelho

AVISO! Todas as configuragbes sao repostas para a configuragao original. Se
necessario, repor apenas uma unica especialidade.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua selegdo com a tecla
Enter.

1.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

2. Navegue para a entrada de menu Options (Opg¢des) e confirme.
3. Navegue para System setup (Configuragcido do sistema) e confirme.
> O menu de configuragdo abre-se no monitor.
4. Navegue para Configuration (Configuragao) e confirme.
Configuragbes 5. Navegue para Default settings (Configuragdes originais) e confirme.
oroma 6. Selecione Perform (Executar) e confirme.
> E apresentada no ecrd uma janela de diélogo para a confirmagéo. A op-
¢ao Perform (Executar) esta ativada.
Se desejar interromper o processo, selecione Cancel (Cancelar) e confirme.
> A janela de dialogo fecha-se e é apresentado o menu de configuragéo.
Se desejar repor o aparelho para as configuragdes originais, confirme a sele-
gao.
> O aparelho é reposto para a configuragdo original e reinicia.
4.3.2 Repor as regulacdes da imagem de uma especialidade
Siga a descrigdo abaixo, se desejar repor as regulagbes da imagem de uma es-
pecialidade individual para as configuragbes originais.
Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua sele¢do com a tecla
Enter.
1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.
> O menu principal abre-se no ecra.
2. Selecione a especialidade ("Specialty") que deseja repor, conforme descrito
na seccdo 5.6.2.
Configuragbes 3. Navegue para Image settings (Regulagoes da imagem) e confirme.
4. Navegue para Customize imagem (Adaptar imagem) e confirme.
5. Navegue para Reset? (Repor?) e confirme.
6. Navegue para Perform (Executar) e confirme.
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5 Operagao

5.1 Informacgdes de segurancga

Operacgao
Informagoes de seguranga

A

A

A ATENCAO

Alteragdes na instalagao
Perigo de incéndio, curto-circuito e choque elétrico

> Siga as informagdes de segurancga presentes no capitulo Instalagao e colo-
cagao em funcionamento

> Nao alterar a instalagao elétrica sem autorizagao

Se existir uma tomada multipla na instalagao, nao ligar aparelhos adicio-
nais sem autorizacéo

> Nunca ligar tomadas multiplas consecutivamente

A ATENCAO

Fuga de corrente em caso de toque no paciente
Perigo de choque elétrico

> Nao tocar simultaneamente no paciente e caixa ou contactos do aparelho
elétrico

> Na&o tocar simultaneamente no paciente e em aparelhos ndo-médicos elé-
tricos

A ATENGCAO

Instalagdo do carrinho de ferramentas na area esterilizada
Perigo de infegéo
> Nao instalar o carrinho de ferramentas na area esterilizada

> Medir o comprimento do cabo de modo a haver espago livre suficiente pa-
ra movimentos sem comprometer a esterilizagao.

> Fixar o cabo de fibra 6tica no campo de OP direto, de modo que este nido
escorregue inadvertidamente

A ATENCAO

Apresentagao de uma gravagao em vez de uma imagem em direto
Perigo para os pacientes

> Certifique-se sempre de que a imagem em direto da cAmara endoscoépica
é apresentada no monitor
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5 Operagao

5.1 Informacgdes de segurancga

A ATENCAO

A/\ Falha da imagem em direto durante a descarga de um desfibrilhador

Perigo para os pacientes

> Garantir que a imagem em direto volta a ser corretamente apresentada 3
segundos (tempo de recuperagéo) apos a descarga de um desfibrilhador

> Reiniciar a unidade de controlo se a imagem em direto ndo for corretamen-
te apresentada

A ATENCAO

A Interag6es entre aparelhos utilizados simultaneamente (por ex. laser, ci-

rurgia de alta frequéncia)
Perigo para o paciente e utilizador, perturbacbes de imagem, danos no produto

> Certifique-se de que todos os aparelhos utilizados cumprem, no minimo,
as condigdes de classificagdo exigidas do tipo BF, CF ou tipo CF com clas-
sificagdo a prova de desfibrilagdo, de acordo com IEC 60601-1

> Atente na identificagdo e instru¢des de utilizagao dos aparelhos utilizados

> Evitar um contacto direto do endoscopio e pegas condutoras com os elé-
trodos de alta frequéncia ativos

> Na&o ativar elétrodos de alta frequéncia na presenga de gases ou liquidos
inflamaveis

> Aspirar misturas de gases e liquidos com risco de exploséo antes de ultili-
zar aparelhos de alta frequéncia

A ATENCAO

A/\ Adicao de correntes de fuga. Ao utilizar endoscépios alimentados com

aparelhos de endoterapia alimentados, podem ocorrer correntes de fuga
do paciente

Perigo para os pacientes

> Utilizagado conjunta do endoscépio e do aparelho de endoterapia ape-
nas com classe de protegao correspondentes (CF ou protegéo de
desfibrilagao CF)

A cuibADO

A/\ Descarga eletrostatica no painel de ligagdoes do monitor

Falha temporaria da imagem, perigo para o paciente

> Na&o tocar no painel de ligagoes e conexdes na parte de tras do monitor
durante intervencdes em curso
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5.2 Qualificagbes do pessoal

5.2 Qualificagoes do pessoal

Este produto apenas pode ser operado por médicos e pessoal de assisténcia mé-
dica que cumpram os requisitos das normas validas no local de aplicagao relati-
vamente a qualificagcdes, conhecimentos especializados e experiéncia pratica no
que respeita a disciplina endoscopica em questao.

5.3 Indicagbes gerais para a utilizagao

Paciente novo

Memodria suficiente?

Inicie cada intervencgéo de forma a criar um novo paciente. Certifique-se de que
as capturas criadas durante a intervencdo s&o guardadas numa pasta de arquivo
separada.

Para isso, introduza os dados do paciente conforme descrito na secgdo 5.6.4.

No menu, encontre a entrada "New patient” ("Paciente novo"). Ao confirmar
esta entrada, os dados do paciente existentes sdo apagados. Se ndo desejar in-
troduzir quaisquer dados do paciente, confirme esta entrada mesmo assim, pa-
ra que seja criada uma nova pasta de arquivo na memaria USB para as capturas
subsequentes.

Certifique-se de que esta ligada uma memoéria USB com espaco suficiente para
as suas capturas.

Dependendo dos componentes utilizados, € possivel a navegagdo no menu pelas
teclas na parte frontal do aparelho, pelas teclas da cabeca da camara ou por um
teclado ligado.

A seguir é descrita a operagao na parte frontal do aparelho.
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5.4 Verificagao técnica antes da utilizagao

5.4
5.4.1

Instalado
corretamente?

A caixa nao esta
danificada?

O cabo ndo esta
danificado?

A tomada esta seca e
nao esta danificada?

5.4.2

Ligar a cabecga da
cémara

Ligar o sistema

Realizar um equilibrio
de brancos

Ajuste a nitidez da
imagem

Verificagao técnica antes da utilizagao

Realizar um controlo visual

Realize um controlo visual antes de cada intervencgéo.

1.

Garanta que o aparelho é instalado conforme descrito na secgdo 3.3.1. Tenha
em especial atengao a ligagao correta da tomada equipotencial.

Nao utilize o aparelho se néo estiver instalado e ligado corretamente.

Certifique-se de que a caixa néo apresenta danos externos.

Nao utilize o aparelho se a caixa apresentar danos externos.

Certifique-se de que o cabo de rede nao se encontra danificado.

N&o utilize o aparelho se o cabo estiver danificado.

Certifique-se de que os contactos na tomada de conexao para a cabecga da
camara ndo apresentam sinais de humidade e sujidade.

Nao utilize o aparelho se existirem sinais de humidade na tomada ou se os
contactos estiverem sujos.

Executar o teste de funcionamento

Realize um teste de funcionamento antes de cada intervengao.

1.

2.

Ligue uma cabecga da camara conforme descrito na sec¢do 5.6.1.
Ligue todos os componentes do sistema necessarios para a intervengao.
Realize o equilibrio de brancos conforme descrito na secgéo 5.6.3.

Direcione a cabeca da camara para um objeto da sala e foque a imagem.
Certifique-se de que obtém uma imagem nitida e de boa qualidade.

Nao utilize o sistema se verificar faixas na imagem, alteragdes de cor ou
manchas ou se ndo conseguir obter uma imagem nitida e de boa qualidade.

Posicione o monitor de forma bem visivel para o operador.
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5 Operagao

5.5 Ligar e desligar, separar da alimentagédo de corrente

5.5 Ligar e desligar, separar da alimentagao de corrente

Ligar o aparelho

1. Ligue o aparelho na parte de trds do aparelho.

> O aparelho passa para o modo Standby.

@ 2. Prima o interruptor LIGAR.

> O interruptor LIGAR acende-se a branco.

Desligar o aparelho

@ 1. Desligue o aparelho na parte frontal do aparelho.

> O aparelho passa para o modo Standby.

Para desligar totalmente o aparelho, acione o interruptor principal na parte de
tras do aparelho.
Desligar o aparelho da alimentagao de corrente

1. Para desligar totalmente o aparelho da alimentag&o de corrente, retire o cabo
de alimentagdo. A tomada de ligacéo a rede destina-se a desligar o aparelho
da alimentagéo de corrente.

Assegurar-se de que o lado de tras do aparelho esta sempre acessivel.
5.6 Preparagao para a utilizacao
5.6.1 Ligar uma cabega da camara

1. Introduza a ficha de ligagdo completamente na tomada de conexao do
aparelho até engatar.

> O nome do modelo da cabeca de camara conectada é apresentado no
ecra.
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5.6 Preparagao para a utilizagéo

5.6.2 Selecionar especialidade ou pré-configuragao de cor
Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua selegdo com a tecla
Enter.
1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

2. Navegue para a entrada de menu Image settings (Regulacdes da imagem)
e confirme.

3. Navegue para a entrada de menu Image presets (Pré-configuragoes de
imagem) e confirme.

4. Navegue para a entrada de menu Specialty (Especialidade) e confirme.

> Aparece uma lista com as especialidades e os modos de cor a seguir in-

dicados:
Escolher as = Laparoscopy 1 (Laparoscopia 1) (boa representacéo de pequenas
configuragbes . . - .
adequadas estruturas com detalhes precisos em monitores de tamanho médio até

32 polegadas na diagonal)

= Laparoscopy 2 (Laparoscopia 2) (representagao de imagem natural
com detalhes extremamente precisos. Ideal para a utilizagdo em monito-
res 4K/UHD particularmente grandes)

Selecione a configuragdo mais adequada para si, de entre as duas confi-

guracdes de laparoscopia 4K/UHD.

Observagéo: Para a melhor qualidade de imagem possivel, utilizar o en-
doscopio 4K/UHD.

®  Color mode 1 (Modo de cor 1)

= Color mode 2 (Modo de cor 2)

®  Color mode 3 (Modo de cor 3)

= Urology (Urologia)

®  URO Fibroscopio (URO Fibroscopio)
®  Gynecology (Ginecologia)

®  GYN Fiberscope (GIN Fibroscépio)
= Arthroscopy (Artroscopia)

= ENT rigid (Otorrin. rigido)

m  ENT flexible (Otorrin. Flex.)

= Neuroendoscopy (Neuroendoscopia)

Navegue para a especialidade ou 0 modo de cor pretendidos e confirme.

> S&o aplicados os pardmetros da especialidade ou do modo de cor atuais.
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5.6 Preparagao para a utilizagéo

5.6.3

Realizar um equilibrio de brancos

5 cm de distancia

i

Realize um equilibrio de brancos antes de cada intervengao.

Observagéo: Lembre-se de que uma luz ambiente, que se desvie substancial-

mente da temperatura da cor da fonte de luz, pode afetar o resulta-
do do equilibrio de brancos.

Ligue o endoscépio que deseja utilizar na intervengao.
Ligue o cabo de fibra otica e a fonte de luz necessarios para a intervengao.
Ligue todos os componentes do sistema.

Direcione o endoscépio a uma distancia de aprox. 5 cm para um objeto
branco, por ex., um pano esterilizado, e ajuste a nitidez da imagem.

Pressione a tecla Equilibrio de brancos na parte frontal da unidade de
controlo da cAmara durante aprox. 2 segundos ou utilize a respetiva tecla na
cabeca da camara.

> Aparece a mensagem de ecrd White balance OK (Equilibrio de bran-
COS COm Sucesso).

Aparece a mensagem de ecra "White balance failed” ("Equilibrio de
brancos falhou“)?

O equilibrio de brancos nao foi realizado conforme descrito acima.

Repita o processo de equilibrio de brancos.

Observacéo: O equilibrio de brancos s6 pode ser realizado se o modo NIR-FI es-

tiver ativado.
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5.6.4 Introduzir dados do paciente

Para a infrodugéao de dados do paciente, tem de estar ligado um teclado.

Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua sele¢do com a tecla
Enter.

1.

Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.
> O menu principal abre-se no ecra.

Navegue para a entrada de menu Patient information (Informag¢des do
doente) e confirme.

> A entrada de menu "Novo paciente" esta ativa.

Prima a tecla com a seta para a direita para apagar os dados do paciente
existentes.

Navegue com a tecla com a seta para baixo para o primeiro campo de
introdugao.

Introduza os dados. Com a tecla Enter, avance de campo para campo.
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5.7 Obtencao de imagens de fluorescéncia NIR

6. Navegue para Confirm selection (Confirmar selec¢ao) e guarde as suas
entradas com a tecla com a seta para a direita.

> Com a primeira captura, é criada uma nova pasta de arquivo na memoria
USB, onde as capturas sdo guardadas.

5.7 Obtengao de imagens de fluorescéncia NIR

5.71 Alternar os modos NIR-FI e de luz branca

Na visualizagéo da fluorescéncia NIR, prima o respetivo botdo na cabecga da ca-
mara ou acione o respetivo comando a pedal, para alternar os modos de imagem
pela seguinte ordem:

Imagem de luz branca:

E apresentada a imagem de reflexdo de luz branca padrédo em cores naturais;
nao é mostrada a fluorescéncia NIR.

NIR-Fl Verde:

A imagem de luz branca a apresentada em tons de cinzento; fluorescéncia NIR é
mostrada a verde, em sobreposicao.

NIR-FI Contraste:

A fluorescéncia NIR é mostrada em branco e todas as outras areas da imagem
aparecem escurecidas.

NIR-FI Intensidade:

A imagem de luz branca é apresentada em tons de cinzento; a fluorescéncia NIR
€ mostrada numa escala de intensidade com varias cores, em sobreposigao.

Observacgéo: A aparéncia cromatica da fluorescéncia NIR no modo NIR-FI In-
tensidade depende da posigao e proximidade da extremidade do
endoscoépio em relagdo ao tecido; ndo fornece qualquer indicagédo
quantitativa sobre a for¢a do sinal da fluorescéncia NIR.

A ATENCAO

Anatomia de fundo nao visivel ou apresentada de forma insuficiente
Risco de ferimento para o paciente

Nao manipule nenhum tecido quando o modo NIR-FI Contraste estiver ativado
ou quando a intensidade da iluminacao de fundo for reduzida

Ativar o modo NIR-FI no menu

1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

2. Navegue para a entrada de menu NIR-FI mode (Modo NIR-FI) e confirme.

> A entrada de menu “Modo NIR-FI” esta ativada.

3. Navegue para o modo de obtengéo de imagem desejado e confirme.
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5 Operagao
5.7 Obtencao de imagens de fluorescéncia NIR

| ¢ > No ecré principal, junto ao simbolo “LASER ON’, indicando que o laser
—7‘r& NIR esta ativado, é apresentado um simbolo que indica que o modo NIR-

Fl esta ativo.
Desativar o modo NIR-FI no menu

1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.

2. Navegue para a entrada de menu NIR-FI mode (Modo NIR-FI) e confirme.

> A entrada de menu “Modo NIR-FI” esta ativada.

3. Navegue para a entrada de menu OFF (DESLIGAR) e confirme.

> Aimagem de luz branca é apresentada no ecréa principal.
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5 Operagao

5.7 Obtencao de imagens de fluorescéncia NIR

5.7.2 Adaptar a imagem no modo NIR-FI

Observagao: No modo NIR-FI a intensidade do sinal varia em funcao da dis-
tancia de trabalho entre a extremidade do endoscépio e o tecido.
Quanto mais proximo o endoscopio estiver do tecido, maior € a in-
tensidade do sinal de fluorescéncia.

Observacgao: Se os baixos niveis de coloragao fluorescente nao forem facilmente
visiveis, é possivel que a redugao da quantidade de luz LED bran-
ca aumente a visibilidade.

1. Prima a tecla Menu na parte frontal do aparelho durante aprox. 2 segundos.

> O menu principal abre-se no ecra.
2. Navegue para a entrada de menu NIR-FI mode (Modo NIR-FI) e confirme.
> A entrada de menu “Modo NIR-FI” esta ativada.

3. Navegue para a definicdo da imagem desejada e introduza as alteragdes
pretendidas com a ajuda dos botdes de seta.

Grave as suas alteragbes premindo a tecla Enter.

NIR FI Gain [amplificagdo da NIR-FI]

A amplificagao da NIR-FI influencia a intensidade e percetibilidade com que o si-
nal de fluorescéncia se apresenta.

A fim de melhorar a visibilidade de um sinal de fluorescéncia fraco, aumente a
amplificacdo do NIR-FI para intensificar o aspeto fluorescente.

Para diminuir a intensidade da representagao fluorescente, reduza a amplificagédo
do NIR-FI.

NIR FI Brightness (NIR-FI luminosidade)

A luminosidade da NIR-FI regula o controlo da exposi¢do da cAmara e influencia
a visualizagéo de luminosidade da imagem de luz branca.
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5 Operagao

5.8 Gerar capturas

5.8 Gerar capturas

A CUIDADO! As fotografias capturadas podem estar comprimidas ou alteradas
através de regulagdes da imagem modificadas. A documentacao de fotografia e
de video ndo é adequada para a elaboragao de diagndsticos.

5.8.1 Captura de fotografias

1. Certifique-se de que esta ligada uma memoéria USB.

2. Acione o disparador.
Dependendo do modelo, da configuragao e do acessario ligado,

@ ®m  prima a tecla Captura de fotografias na parte frontal do aparelho,

= prima a tecla correspondente na cabega da camara,
®m  acione o comando a pedal correspondente,
®  acione a captura no menu.

> A indicagao no ecra principal mostra a fotografia captada durante aprox.
meio segundo (fungdo "Freeze").

> A fotografia é guardada na memoria USB.

5.8.2 Capturar videos
1. Certifique-se de que estéa ligada uma memoria USB.
2. Pressione o botdo do obturador para comegar a gravar.
Dependendo do modelo, da configuragao e do acessorio ligado,

®=  prima a tecla Iniciar/parar a captura de video na parte frontal do apare-
Iho,

®  prima a tecla correspondente na cabecga da camara,
®m  acione o comando a pedal correspondente,
= gcione a gravagao no menu.

® . > No ecra principal é apresentado um simbolo que indica que a captura de
video foi iniciada.

> O video é guardado na memoéria USB.

3. Pressione o botao do obturador novamente para parar a gravacgéo.
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5 Operagao

5.8 Gerar capturas

5.8.3 Capturar fotografia ou video com dispositivo externo

O arranque e a paragem das capturas de video s6 podem ser controlados atra-
vés das teclas da cabeca da camara ou do comando a pedal. A cabeca da cama-
ra ou o comando a pedal tém de estar configurados corretamente. Para capturas
de video, tem de estar ligado um aparelho de gravagéo.

Observe as instrugbes de utilizagdo do aparelho de gravagao.

1. Certifique-se de que esta ligado um aparelho de gravagéao.

2. Pressione o botdo do obturador para comecar a gravar.
Dependendo da configuragédo e do acessério ligado

= prima a tecla correspondente na cabega da camara,
= acione o comando a pedal correspondente.
> A gravagdo da foto ou do video é armazenada no dispositivo externo.

3. Apenas para gravagéao de video: Pressione o botdo do obturador novamente
para parar a gravagao.

5.9 Instrugoes sobre armazenamento e transporte
Armazene o produto protegido contra o pé num ambiente seco, bem ventilado e

de temperatura equilibrada.

Antes do seu armazenamento, desligue o aparelho e retire o cabo de alimenta-
Gao e acessorios.

Aquando do seu armazenamento ou armazenamento temporario, certifique-se de
que o produto ndo pode ser danificado devido as condigbes do seu ambiente de
armazenamento.

Para evitar danos, proteja o produto da luz solar direta, radioatividade e forte radi-
acgao eletromagnética.

Pode obter informagbes sobre as condigdes ambiente para transporte, armazena-
mento e operagado na secgéo 8.2.
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6 Reprocessamento

6.1 Informagdes de segurancga

6 Reprocessamento
6.1 Informagoes de seguranga
A ATENCAO

A/\ Perigo devido a uma limpeza incorreta

Perigo de incéndio, curto-circuito e choque elétrico

> Antes da limpeza, desligar o aparelho no interruptor principal na parte de
tras do mesmo e desliga-lo da rede elétrica

> Certifique-se de que nao entra qualquer liquido para dentro do aparelho

Ligacao a rede elétrica apenas apos secagem completa

AVISO

Limpeza incorreta
Possiveis danos no aparelho
> Nao utilizar esponjas ou panos que pinguem

> Nao utilizar produtos abrasivos hem solventes

6.2 Executar a limpeza e a desinfegao
1. Desligue o aparelho no interruptor principal na parte de tras do mesmo.

AVISO! Danos no cabo de alimentagao pelo facto do cabo ser puxado. Para
desligar o aparelho da alimentacdo de corrente, puxe pela ficha.

2. Desligue o aparelho no interruptor principal na parte de tras do mesmo e
desconecte-o da alimentagao elétrica, puxando pela ficha inserida na tomada
de rede na parte de tras do aparelho.

3. Utilize toalhetes desinfetantes’, para limpar todas as areas contaminadas do
dispositivo durante, pelo menos, 1 minuto e para remover toda a sujidade
visivel.

4. Limpe até remover toda a sujidade visivel. Se necessario, utilize toalhetes
adicionais.

5. Utilize um pano novo para humedecer completamente todas as superficies
contaminadas, de modo que o dispositivo permaneca visivelmente humido
durante 3 minutos. Se necessario, utilize toalhetes adicionais.

6. Certifique-se de que limpa bem o anel vedante e a tampa de protecdo na
porta USB. Esta area pode ser dificil de desinfetar.

7. Abra a tampa de protecdo na porta USB.

8. Desinfete todos os lados da tampa de protecdo e do anel vedante na porta
USB, limpando cuidadosamente.

1 Receita: sais quaternarios de amonio; bactericida, virucida; adequado para utilizagdo em dispositivos.

Foram utilizados toalhetes desinfetantes Sani-Cloth Plus da PDI® para validar a limpeza e a desinfecao.
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6 Reprocessamento

6.2 Executar a limpeza e a desinfegao

9. Continue a limpar o aparelho durante 3 minutos. Certifique-se de que todas
as costuras, pregas, fendas, reentrancias e superficies ligadas entram em
contacto com o desinfetante.

10. Aguarde até que todas as pecgas limpas estejam completamente secas.

11. Volte a ligar o dispositivo a fonte de alimentagéo.
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7 Manutengao e reparagao

7.1 Informacgdes de segurancga

7 Manutencao e reparagao
71 Informagoes de seguranga
A ATENCAO

A/ i Perigo devido a manuteng¢ao e reparagao incorretas

Perigo de incéndio, curto-circuito e choque elétrico

> A manutencao e reparagao apenas podem ser realizadas por pessoal qua-
lificado

> Nao efetue alteragdes no aparelho

7.2 Qualificagoes do pessoal

Pessoal técnico O pessoal encarregado da manutengéo ou controlo técnico da seguranga no apa-
relho tem de possuir as devidas qualificagbes e de estar familiarizado com as
normas gerais e do local de instalacéo relevantes em termos de seguranca.

Os trabalhos de reparagao apenas podem ser realizados por técnicos da assis-
téncia técnica autorizados.
7.3 Controlo técnico da seguranga (CTS)

Recomendamos que assegure a realizagado de controlos técnicos da seguranga a
cada 12 meses de acordo com a Secgao 5 da IEC 62353.

O controlo inclui:
= |nspecgao visual
®  Medicdo da resisténcia de protecédo (apenas em aparelhos com a classe
de protecgéao I)
®  Medicdo da fuga de corrente

»  Medicdo da resisténcia de isolamento

Documenltta[jos Documente os resultados do teste num relatério de teste de acordo com a Sec-
resultados 50 6 e Anexo G da IEC 62353.

Recomendamos que realize regularmente um controlo técnico da seguranga de
todos os componentes de um sistema médico elétrico e documente os resultados
desse controlo.
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7 Manutencgao e reparagao

7.4 Substituir a pilha tipo botéo

7.4 Substituir a pilha tipo botao
1. Desligue o aparelho da alimentagéo de corrente e retire o cabo de
alimentacgao.

AVISO! Danos no cabo de alimentagao pelo facto do cabo ser puxado. Desli-
gar a conexao de alimentagéo, puxando pela ficha.

2. Solte os parafusos no compartimento da bateria.

Imagem 7-1: Substituicdo da pilha tipo botéo.

3. Retire o compartimento da bateria.
4. Substitua a pilha tipo botdo (VARTA CR2032).

5. Volte a introduzir o compartimento da bateria com cuidado e fixe-o com os
parafusos.
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7 Manutengao e reparagao

7.5 Substituir o fusivel

7.5 Substituir o fusivel

1. Desligue o aparelho da alimentac&o de corrente e retire o cabo de
alimentacgao.

AVISO! Danos no cabo de alimentagao pelo facto do cabo ser puxado. Desli-
gar a conexao de alimentagéo, puxando pela ficha.

2. Solte o porta-fusiveis com auxilio de uma chave de parafusos.

3 = [ | L
am 4 ‘ ) B r
! 8

Imagem 7-2: Soltar o porta-fusiveis com auxilio de uma chave de parafusos.

3. Retire o porta-fusiveis cuidadosamente.

A ATENGAO! Fusivel elétrico impréprio. Perigo de incéndio. Utilize apenas fu-
siveis especificados na seccdo 8.3 e nunca curto-circuite o fusivel.

4. Substitua qualquer fusivel danificado.

5. Puxe o porta-fusiveis cuidadosamente para tras até este engatar.
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7 Manutengao e reparagao

7.6 Reparagao

7.6 Reparacao

Se for necessaria uma reparagao do produto, contacte uma das nossas agéncias.
Pode obter os dados de contacto no verso destas instru¢des de utilizagao.

Inclua uma descrigao da avaria o mais detalhada possivel, quando enviar o pro-
duto para reparacéo e indique na guia de remessa o numero de artigo e o nume-
ro de série do produto. Pode obter estas informagdes na placa de especificagdes.

A ATENCAO

Produto contaminado
Perigo de infegéao
> Reprocessar o produto antes do envio (capitulo 6)

> |dentificar produtos contaminados

Envie para reparagao apenas produtos limpos.

Se possivel, utilize a embalagem original do produto quando o enviar para repa-
racao. Indique o estado de reprocessamento na embalagem exterior.

Reservamo-nos o direito de recusar e enviar de volta quaisquer artigos nao iden-
tificados.
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7 Manutengao e reparagao

7.7 Procedimento em caso de avaria

7.7

Procedimento em caso de avaria

Falha

Possivel causa

Solugao

Monitor deslocado

Formato configurado incorreta-
mente

Corrigir a posi¢ao do monitor (secgcéo 4.1.2)

Imagem demasia-
do escura, ilumina-
¢ao demasiado fra-
ca

Superficies de vidro da cabeca da
camara sujas

Limpar as superficies de vidro

Manchas dificeis nas superficies
de vidro

Remover as manchas

Cabo de fibra 6tica danificado

Ligar um novo cabo de fibra 6tica. Enviar para
reparagao

Luminosidade da camara regula-
da muito baixa

Aumentar a luminosidade da camara

Lentes do endoscoépio danificadas

Caso a imagem seja demasiado escura mes-
mo sem camara, utilizar outro endoscépio e
enviar o endoscopio avariado para reparagao

lluminagao regulada para muito
escuro

Aumentar a iluminagao da fonte de luz

Imagem 4K/UHD
incolor

Definicdes do monitor 4K/UHD in-
corretas

Definir corretamente o monitor (secgdo 3.3.2)

Imagem 4K/UHD
com defeito

Definigdes do monitor 4K/UHD in-
corretas

Definir corretamente o monitor (secgéo 3.3.2)

Sem imagem no
monitor

Sem alimentagao de corrente

Ligar os aparelhos (capitulo 3)

Fusivel danificado

Substituir o fusivel (capitulo 7)

Unidade de controlo da camara li-
gada incorretamente ao monitor

Ligar a unidade de controlo da camara ao mo-
nitor corretamente (capitulo 3)

Cabo de video danificado

Substituir o cabo de video

O cabo de conexao nao esta liga-
do ou esta danificado

Ligar a cabec¢a da camara a unidade de con-
trolo da camara. Verificar a ficha quanto a hu-
midade. Se o cabo estiver danificado, reme-
ta-o para reparagdo

O monitor ndo esta regulado para
o sinal de entrada correto

Regule o monitor para o sinal de entrada cor-
reto
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7 Manutengao e reparagao

7.7 Procedimento em caso de avaria

Falha

Possivel causa

Solugao

Data/hora incorre-
tas

A data/hora nao estdo configura-
das corretamente

Configurar corretamente data/hora no menu
de comando da camara

Pilha tipo botdo sem carga ou da-
nificada

Substituir a pilha tipo botao (seccéo 7.4)

Ativacao e desati-
vagao automaticas
da fonte de luz

Falha MIS-Bus da camara

Separar a ligagédo entre a camara e a fonte de
luz, enviar a cAmara para reparagao

Falha MIS-Bus da fonte de luz

Separar a ligagao entre a cAmara e a fonte de
luz, enviar a fonte de luz para reparagéao

N&o é possivel
controlar a quanti-
dade de luz auto-
maticamente

A fonte de luz nao suporta o con-
trolo automatico da quantidade de
luz

Utilizar um modelo de fonte de luz compativel

O modo NIR-FI
nao é possivel

A fonte de luz, a cabega da cama-
ra ou o cabo de fibra 6tica nao su-

Utilizar uma fonte de luz, cabega de camara
ou cabo de fibra ética compativeis

portam o modo NIR-FI

Tabela 7-1: Tabela de avarias.

Mensagem no ecra

Possivel causa

Solugao

"Camera head not connec-
ted" ("Cabecga da camera néo liga-
dall)

"Incompatible camera head" ("Ca-
begca de cAmara incompativel")

A cabecga de cAmara nao esta
ligada a unidade de controlo
da cémara

A cabeca de camara nao é
compativel com a unidade de
controlo da cAmara

Ligar uma cabega de cdmara com-
pativel com a unidade de contro-
lo da cAmara. As possibilidades de
combinagao correspondentes po-
dem ser encontradas nas respe-
tivas instrugdes de utilizagao das
cabecas de cAmara

"Excess temperature! Attention,
Camera will switch off in two mi-
nutes!" ("Temperatura excessiva!
Atencéao, camera desliga em 2 mi-
nutos!")

Fendas de arejamento da
unidade de controlo da cama-
ra tapadas

Libertar as fendas de arejamento

Ventoinha da unidade de
controlo da caAmara danifica-
da

Enviar a unidade de controlo da
camara para reparagao

"No light source connected / Light
source incompatible" ("Nao existe
fonte de luz conectada / Fonte de
luz ndo compativel")

Fonte de luz ndo compativel
com a unidade de controlo da
camara

Ligar uma fonte de luz compativel
a unidade de controlo da camara
por meio de um cabo MIS-Bus
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7 Manutengao e reparagao

7.7 Procedimento em caso de avaria

Mensagem no ecra

Possivel causa

Solugao

"No USB storage available" ("Sem
memoria USB disponivel")

Sem memodria USB introduzi-
da na unidade de controlo da
camara

Introduzir uma memoria USB no
painel frontal do aparelho

"USB storage device in incorrect
format" ("Memdria USB de formato
incorreto”)

Memoéria USB formatada in-
corretamente

Formatar a memodria USB com
FAT32

"USB device connected to wrong
port" ("Memoria USB ligada a en-
trada errada")

Introduzir uma memoéria USB
na parte de tras do aparelho

Introduzir uma meméaria USB na
parte da frente do aparelho

"USB device is read-only" ("Memo-
ria USB sem acesso de escrita")

"Unknown USB device error" ("Me-
moria USB com erro desconheci-
doll)

Memoria USB danificada

Substituir a memoaria USB

"USB device removed while sa-
ving" ("Meméria USB retirada du-
rante a escrita")

Memoéria USB retirada duran-
te a escrita

N&o remova a memoria USB até
que a escrita seja concluida

"White balance failed" ("Equilibrio
de brancos falhou")

O equilibrio de brancos nao
foi efetuado de acordo com
as instrugdes de utilizagao

Efetue novamente o equilibrio de
brancos (secc¢éo 5.6.3)

“Function not available: Leave NIR-
FI mode before repeating your
command” (“Func¢ao nao disponi-
vel: sair do modo NIR-FI antes de
repetir o comando”)

Foi ativada uma fungao que
s0 esta disponivel no modo
de obtengao de imagens de
luz branca

Repetir a fungdo no modo de ob-
tencéo de imagens de luz branca

“NIR-FI mode not available: Con-
nect compatible light source” (“Mo-
do NIR-FI ndo disponivel: ligar a
fonte de luz compativel”)

A fonte de luz ndo suporta o
modo NIR-FI

Ligar uma fonte de luz compativel

Ligacao MIS BUS na fonte de
luz ou na camara interrompi-
da

Verificar a ligagao MIS BUS

“NIR-FI mode not available: Con-
nect compatible camera he-

ad” (“Modo NIR-FI n&o disponivel:
ligar a cabeca da cAmara compati-
vel”)

A cabecga de camara nao su-
porta o modo NIR-FI

Ligar uma cabeca de cdmara com-
pativel
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7 Manutengao e reparagao

7.7 Procedimento em caso de avaria

Mensagem no ecra Possivel causa Solugéao
“NIR-FI mode not available: Con- O cabo de fibra 6tica ndo su- | Ligar um cabo de fibra ética com-
nect compatible light guide” (“Modo | porta 0 modo NIR-FI pativel

NIR-FI ndo disponivel: ligar o cabo
de fibra 6tica compativel”)

Tabela 7-2: Tabela de avarias.
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8 Dados do produto

8.1 Dados técnicos

8.2

Dados do produto
Dados técnicos

Dimensodes (L x A x P)
Peso
Consumo de energia

Tensao de alimentagéao

Classe de protegao segundo a IEC 60601-1

Fusivel do aparelho
Taxa de atualizagao

Saidas de video

Interfaces

Tipo de protegao

Classificagao segundo a IEC/CISPR 11

Condi¢coes ambientais

295 x 129,5 x 355 mm
aprox. 7 kg

1,2-0,5A

100-240 V~, 50/60 Hz
Classe de protecao |
T2.0 AH 250 V

50/60 Hz (comutavel)

1x 4K/UHD 3840 x 2160p (4x 3G-SDI)
2x DVI 1080p

2x 3G-SDI 1080p

1x MIS-Bus

2x Remote IN, 2x Remote OUT
2x USB

IP 21

Grupo 1, classe A

Condic¢oes de transporte e armazenamento

Temperatura
Humidade relativa do ar

Pressao do ar

Condigoes de servigo
Temperatura
Humidade relativa do ar

Pressao do ar

-20°C até +70 °C
5%a95 %
50 kPa a 106 kPa

+10 °C até +40 °C
5% a95 %
70 kPa a 106 kPa

A cuUIDADO

A/\ Nao observancia das condigdes ambientais

Risco de ferimentos irreversiveis em tecidos ou coagulagao indesejada, feri-
mentos no utilizador, danos materiais

e armazenamento

> Respeitar as condi¢des de servigo, bem como as condigdes de transporte
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8 Dados do produto

8.3 Pecas sobressalentes e acessorios

8.3 Pecas sobressalentes e acessorios

A CUIDADO! Pecas sobressalentes e acessorios ndo compativeis. Perigo para o
paciente devido a possiveis falhas no funcionamento. Utilize apenas pecas so-

bressalentes e acessorios originais.

Designagao Numero do artigo
Fusivel fino T2.0 AH 250V, 5x20 mm A075305

Cabo MIS-Bus, 2,25 m A057635

Cabo MIS-Bus, 0,75 m A059584

Cabo DVI,2m A090275

Cabo de conector jack 3,5 mm, 1,2 m A056998

Cabo BNC, 2 m (necessario para a ligagdao 4K/UHD: 4 unidades) BNC-BNC.2

Cabo de alimentagéo (especifico para o pais) a pedido

Teclado USB, Layout alemao PS00510

Teclado USB, Layout americano PS00511

Comando a pedal, 1 pino momentaneo, conector jack 3,5 mm, IP X7,2 m

6226-ACAA-BZZ7-002

Pilha tipo botdo VARTA CR2032

A052755

Tabela 8-1: Pecas sobressalentes e acessorios.

8.4 Nota para licengas Open-Source

O produto utiliza licengas Open Source. Os termos da licenga encontram-se na
brochura anexa sobre as licengas Open Source utilizadas.
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9 Eliminacao

9

Eliminagao

I

A ATENCAO
Produto contaminado
Perigo de infegéo

> Reprocessar o produto antes de proceder a sua eliminagao (capitulo 6)

Cumpra as normas nacionais aplicaveis relacionadas com a eliminagéo e recicla-
gem do produto e seus componentes.

O embalamento do produto consiste num saco de polietileno (PE) com uma in-
sercdo de espuma em PE (0,50 kg) e uma caixa de cartdo de papel ondula-

do (1,18 kg). Outros componentes incluem uma insergao de papel ondulado
(0,22 kg) e uma embalagem de membrana almofadada feita de pelicula de plasti-
co de PE e papel ondulado (0,30 kg).

Um produto assinalado com este simbolo deve ser entregue num centro de reco-
Iha e separagao de aparelhos elétricos e eletronicos. Dentro da Unido Europeia,
a eliminagao é realizada gratuitamente pelo fabricante.
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